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Klasa taCnosti voltmetra Kly Y 1
Opseg voltmetra Uvimax V 6
KarakteristiCna unutrasnja Ry’ KQ/V 1
otpornost voltmetra

Unutrasnja otpornost voltmetra Ry KQ 6
Greska poznavanja unutrasnje | ARy /Ry %o 1
otpornosti voltmetra

Otpornost predotpora Rp Q 6599
Greska dekadne kutije otpornostsi ARp /Rp % 1




R, | 4R./R.| a, a, 1AR/R]
Q % pod pod %
5100 S 60 42
3600 5 60 46
1200 5 60 54
510 5 60 57
330 5 60 38
47000 5 60 12
39000 S 60 15
33000 5 60 16
20000 S 60 23
. 11000 | 2 | 60 | 32 |

Tabela 8.2.1. Rezultati merenja ommetarskom metodom.




